
デスクトップ上の[MSV ]アイコンをダブ
ルクリックして、MiniScreen Viewer ソフ
トウェアを開きます。

[記録]>[記録を開始（オンライン）]を選択するか、メニュー
バーまたはダッシュボード上のアイコン   をクリックし
ます。

2.記録の開始
2.1 2.2 

患者の基本データをユーザーインタ
ーフェースに入力します。次に、転送を
開始を選択します。

2.3 

Sonataとの接続が確立されます。

2.4 

B

接続ケーブルをSonataに接続
します。

1.準備
患者に配線します。

A ケーブルを使用した測定 Wi-Fi を使用した測定

Sonata本体にある[オン/オフ]ボタンで
Sonataをオンにします。

睡眠ポリグラフ装置

Sonata
記録の開始/停止



記録を終了するには、画面の右上にある[停止]アイコン 
をクリックします。

3.記録の終了

3.1 

プロンプトを「はい」で確定します。
3.2

メインモジュールと 
ニューロモジュールのご希望の保持位置（V字形または水
平）を選択します。OKをクリックして測定を開始します。 

2.7 

重要：	 測定終了後、Sonataをケーブルに接続してバッテリーを再充電してください。
	 測定を行うには、バッテリーが充電されている必要があり、充電されていない場合、測定はできません。

構成を選択するには、
[チャンネルセットの読み込み]をクリックします

リストからご希望のチャンネルセットを選択し、 
OKで確定します。

2.5 

2.6
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72414 Rangendingen, ドイツ


